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을 주요 감염 대상으로 한다. 항 HIV 치료는 조력림프구가 혈액 1 

μL당 200개 이하가 되기 전에 시작하여야 하며 200/μL 안팎의 조

력림프구가 남아 있을 때 세포면역을 잃은 것으로 간주하게 된다

[1, 2]. 이처럼 혈액 내에 남아 있는 조력림프구의 수를 측정하여 

AIDS의 진행 상황을 파악하고 항 HIV 치료 효과를 판정하므로 T 

림프구아형검사를 통한 조력림프구 수의 측정은 HIV 감염 환자의 

진단과 모니터링의 표준으로 되어 있다[3, 4]. 

유세포분석법은 우수한 정밀도와 재현성을 보여 T 림프구아형 

측정에 있어 가장 보편화된 표준검사법이고[5, 6], 현재 대부분의 

국내검사실에서는 2색 유세포분석법을 사용하여 T 림프구아형 

분석을 시행하고 있다. 2색 분석법은 4개의 시험관을 준비해야 하

므로 검사 시간이 오래 걸리고 HIV에 노출될 위험이 더 높은 단점

이 있다. 따라서, 본 연구에서는 1개의 시험관으로 검사가 가능한 

4색 분석법을 도입하기 위해 2색 분석법과 4색 분석법 간에 T 림프

서  론

후천성면역결핍증후군(AIDS)은 사람면역결핍바이러스(HIV)에 

의한 전염병으로 HIV는 CD4+ 조력림프구(helper lymphocyte)들
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Background: Blood CD4+ T-lymphocyte (T4) count is a major clinical marker for the diagnosis and management of AIDS, and flow cytometry is 
considered the gold standard for T4 enumeration. Our aim was to compare the 2-color and 4-color flow cytometric methods for T-cell subset analy-
sis in HIV-infected patients.
Methods: T-cell subsets such as T3, T4, T8, and CD3+CD4-CD8- double negative T cells (DN T) were analyzed from the whole blood of 40 HIV-in-
fected patients by using both 2-color and 4-color methods on a Cytomics FC500 analyzer. Statistical analyses using simple linear regression, paired 
t-tests, and Bland-Altman plots were performed.
Results: The measured T3 (%), T4 (%), T4 (/μL), T8 (%), T8 (/μL), and DN T (%) differed significantly between the 2 methods (P <0.05), where-
as the T4/T8 ratio did not. T3 (%), T4 (%), T4 (/μL), T8 (%), T8 (/μL), and T4/T8 measured by the 2 methods showed good correlation, with corre-
lation coefficients above 0.96, whereas DN T (%) did not. The mean differences in T4 (%) and T8 (%) were 0.39% (limit of agreement (LoA), 
-1.64~2.43) and 1.26% (LoA, -3.37~5.89), respectively.
Conclusions: Although there were statistically significant differences in the T cell subsets measured between the 2 methods, the differences 
were minor, and the 2 methods showed good correlation. As confirmed in this study, DN T (%) estimated by the 2-color method is lower than the 
actual value. We suggest that although the 2 methods can be used interchangeably, the 4-color method is recommended for the analysis of some 
specific subpopulations such as DN T (%).
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구아형 분석 결과를 비교하고자 하였다.

재료 및 방법

1. 대상

대상은 2012년 3월부터 4월까지 2개월 동안 아주대학교병원 진

단검사의학과에 T 림프구아형 분석이 의뢰된 AIDS 환자 40명의 

정맥혈 검체였다. 정맥혈 검체는 heparin 항응고제를 사용하여 채

혈하였으며 채혈 후 72시간 이내에 검사를 모두 완료하였다. 본 연

구는 아주대학교병원 기관연구윤리심의위원회(institutional re-

view board, IRB)의 승인을 받은 후 수행하였다.

2. 방법

2색 분석법은 IgG1-fluorescein isothiocyanate (FITC) control/

IgG1-phycoerythrin (PE) control, CD3-FITC/CD4-PE, CD3-FITC/

CD8-PE, CD45-FITC/CD14-PE (DiNonA Inc., Seoul, Korea) 시약을 

사용하였다. 염색 후 Cytomics FC500 (Beckman Coulter Inc., Mi-

ami, FL, USA) 분석기와 CXP (Beckman Coulter Inc., Fullerton, 

CA, USA) 프로그램을 이용하여 분석하였다.

4색 분석법은 CYTO-STAT tetraCHROME CD45-FITC/CD4-Phy-

coerythrin (RD1)/CD8-Phycoerythrin-Texas Red-x (ECD)/CD3-

Phycoerythrin-Cyanin 5 (PC5) (Beckman Coulter Inc., Brea, CA, 

USA) 시약을 사용하였고, Cytomics FC500 분석기와 tetraCXP 

(Beckman Coulter Inc., Fullerton) 프로그램을 이용하여 분석하였

다. 두 분석법 모두 적혈구용혈 및 고정을 위해 T-Q prep (Beck-

man Coulter Inc., Miami) 장비와 ImmunoPrep (Beckman Coulter 

Inc., Brea) 시약을 사용하였다.

동일한 검체에 대하여 2색 분석법과 4색 분석법으로 각각 T 림

프구아형 검사를 시행하였고, 요약하면 다음과 같다. 2색 분석은 4

개의 시험관에 각각 IgG1-FITC/IgG1-PE, CD3-FITC/CD4-PE, CD3-

FITC/CD8-PE, CD45-FITC/CD14-PE 시약 10 μL를 넣고 환자의 전

혈 60 μL를 추가하여 혼합하였다. 15분 동안 실온 암소에 보관 후 

T-Q prep을 이용하여 적혈구 용해 및 고정을 하고 유세포분석기

로 분석하였다. 림프구 gating은 forward scatter와 side scatter를 사

용하였다(Fig. 1A). 4색 분석은 1개의 시험관에 CD45-FITC/CD4-

RD1/CD8-ECD/CD3-PC5 시약 5 μL와 전혈 50 μL를 혼합하였다. 15

분 동안 실온 암소에 보관 후 T-Q prep을 이용하여 적혈구 용해 및 

고정을 하고 유세포분석기로 분석하였다. 림프구 gating은 CD45와 

side scatter를 사용하였다(Fig. 1B).

분석한 T 림프구아형 지표는 CD3+ T 림프구(T3) 백분율(%), 

CD3+CD4+ T 림프구(T4) 백분율(%), T4 수(/μL), CD3+CD8+ 림프

구(T8) 백분율(%), T8 수(/μL), T4/T8 비와 CD3+CD4-CD8- 이중 

음성 T 림프구(double negative T cell, DN T) 백분율(%)이었다. 2색 

분석법에서 DN T (%)는 [T3 (%)-T4 (%)-T8 (%)] 공식을 이용하여 계

산하였다.

3. 통계분석

두 검사법 간의 차이를 평가하기 위해 paired t-test를 사용하였

고, P 값이 0.05 미만인 경우에 두 검사법 간 통계적으로 유의한 차

이가 있는 것으로 해석하였다. 또한, 단순선형회귀분석을 사용한 

상관계수(r)의 평가와 Bland 등[7]이 제안한 Bland-Altman plot을 

사용하여 limit of agreement (LoA)를 계산하였다. 

통계분석 프로그램은 SPSS (version 12.0, SPSS Inc., Chicago, IL, 

USA)와 Excel 2007 (Microsoft Corporation, Redmond, WA, USA)

를 사용하였다. 

결  과

대상 환자 40명의 평균 연령은 41.6세(23-74)였고, 한 명의 여성

환자를 제외하고는 모두 남성이었다. 환자들의 평균백혈구수는 

5,700/μL (2,700-16,900)였고, 평균림프구수는 2,100/μL (700-3,200)

이었다.

세 가지 통계적 방법을 사용하여 2색과 4색 유세포분석법을 비

교한 결과를 Table 1에 요약하였다. 첫 번째, T3 (%)는 4색 분석법으

로 분석 시 2색 분석법보다 평균 1.78%, T4 (%)는 0.39%, T4 (/μL)는 

7.17/μL, T8 (%)는 1.26%, T8 (/μL)는 21.75/μL, DN T(%)는 0.65% 높

게 측정되었으며, 이는 모두 P<0.05로 두 방법 사이에 통계적으로 

유의한 차이가 있는 것으로 나타났다(Table 1, Fig. 2). 두 번째, T3 

(%), T4 (%), T4 (/μL), T8 (%)와 T8 (/μL)와 T4/T8 비의 상관계수는 

모두 0.96 이상으로 두 검사법 사이에 높은 상관성을 보였으며 DN 

T (%)의 상관계수는 0.81로 가장 낮았다. 세 번째, Bland-Altman 

plot에서 T4 (%)의 평균 차이와 LoA는 0.39%와 -1.64~2.43%였다. T4 

(μL)의 평균 차이와 LoA는 7.18/μL와 -32.55~46.91/μL였다.

고  찰

HIV 감염 환자를 감소시키기 위한 전 세계적인 노력에도 불구

하고 HIV 감염 환자는 지속적으로 증가하고 있다. 하지만 효과적

인 치료약제로 인해 사망자가 감소함에 따라 누적 생존자들은 더

욱 증가하고 있다[8]. 이러한 증가 추세는 HIV 감염률이 높은 아프

리카 국가들뿐만 아니라 우리나라에서도 관찰되고 있다. 따라서, 

우리나라에서도 HIV 감염 환자의 모니터링을 위한 검사의 수요가 

지속적으로 증가할 것으로 예상된다[9]. 

T4 림프구의 감소는 HIV 감염 환자에 있어 Pneumocystis cari-
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Fig. 1. T lymphocyte subset analyses of a representative patient sample analyzed by the 2-color (A) and 4-color (B) methods. (A) Gating was done 
with forward scatter and side scatter. CD45 and CD14 were used to measure purity. Absolute counts were calculated from data input from the 
CBC count and WBC differential count performed before analysis. (B) Gating was automatically set on CD45 and side scatter. 
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nii 감염과 같은 합병증의 발생 예측, 병기의 분류, 치료 시기 결정

에 가장 유용한 지표이다[5, 6]. DN T는 면역조절세포의 기능과 조

력림프구의 기능을 겸하고 있어 HIV 감염 시 최대 20%의 DN T에 

바이러스가 감염된다고 알려져 있다. DN T 수치는 항바이러스 치

료가 성공적일 때 감소하기 때문에 HIV 감염 환자의 모니터링에 

사용이 증가되고 있다[10, 11]. 림프구아형 측정을 위해 과거에는 

Ficoll-Hypaque 등의 비중액으로 림프구를 분리한 후에 간접면역

형광법으로 염색하여 형광현미경으로 분석하였다[12]. 그러나, 

1990년대 이후 전혈을 이용하여 2색 혹은 3색 직접면역형광법으

로 염색한 후 유세포분석기로 분석하는 방법이 사용되고 있다[13, 

14]. 유세포분석법은 정확성과 신속성을 갖춘 검사법으로서 국제

보건기구(WHO)에 의해 림프구아형 측정의 표준검사법으로 지정

되었다[4, 5].

본 연구에서는 현재 사용하고 있는 2색 분석법을 대체하여 4색 

분석법을 도입하기 위하여 두 가지 검사법을 비교하였다. T4/T8 비

를 제외한 모든 항목에서 두 검사법 사이에 통계적으로 유의한 차

이가 있는 것으로 나타났다(P<0.05). 그러나 이러한 차이는 통계

적으로는 유의하지만 그 결과치의 차이가 작은 것으로 판단되었다. 

예를 들면 T4 (/μL)의 경우 4색 분석법으로 검사 시 2색 분석법에 

비해 평균적으로 7.2 높게 측정되는데 평균 400여 개의 T4 중에서 

7-8개 정도의 차이는 임상적으로 작은 것으로 판단되었다. 이러한 

방법간의 차이는 기존의 논문에서도 보고되고 있는데[14, 15], 그 

원인으로는 분석방법에 따라 사용되는 시약의 항체 특이성이나 

gating 방법을 포함한 분석 프로그램의 차이 등을 생각할 수 있다. 

Kutok 등[15]의 4색과 2색 분석법 비교 연구에서 T4 (%)와 T8 

(%)의 평균 차이가 각각 -0.2%와 0.8%이었고, LoA는 각각 

-3.8~3.4%와 -5.6~7.2%이었다. Mbopi-Keou 등[16]의 장비 간 비교 

연구에서는 T4 (%)와 T4 (/μL)의 평균 차이가 각각 4.1%와 9.6/μL

이었고, LoA는 각각 -16.1~24.4%와 -251~270/μL이었다. 두 연구 모

두에서 두 가지 검사법 간 또는 장비 간 결과가 유사하다고 결론 

지었다. 이들 연구와 비교해 볼 때 본 연구에서 도출된 평균 차이

는 더 작고 LoA는 보다 더 좁은 범위에 있으므로, 2색 분석법 및 4

색 분석법에 의한 결과가 상호 유사하다고 할 수 있다.

CD3, CD4와 CD8을 포함한 3색 이상을 동시에 분석하면 DN T

를 구별할 수 있다[15]. 2색 분석법에서는 DN T를 직접 측정하는 

것이 불가능하므로, T3에서 T4와 T8을 빼서 계산하였다. 이 경우 

CD4+CD8+ 이중 양성 T 세포가 T4와 T8에 이중으로 포함되므로 

부정확하다. 반면에 4색 분석법은 DN T를 직접 측정할 수 있기 때

문에 두 방법 간에 차이가 있을 것으로 예상할 수 있다. 본 연구에

서도 두 방법 간의 DN T 백분율 결과가 가장 낮은 상관성을 보였

다. 따라서 2색 분석을 이용한 DN T 결과 해석은 지양해야 할 것으

로 생각된다.

4색 분석법은 2색 분석법에 비해 isotype control이 불필요하고 

취급해야 하는 시험관의 수가 적다. 따라서 감염원에 대한 노출을 

줄일 수 있고 검사 시간과 비용을 절약할 수 있다. 다만 보정(com-

pensation)이 2색 또는 3색 분석법에 비해 더 복잡하고, 분석에 대

한 전문적 지식이 더 필요하다[17, 18]. 결론적으로, HIV 감염 환자

의 모니터링을 위해 통상적인 T 림프구아형 검사를 시행할 때 2색

이나 4색 분석법 모두 유사한 결과치를 제공한다. 어느 방법을 선

택할 것인지는 검사실 사정에 따라 검사자 안전, 검사 시간, 비용, 

가용 인적 및 물적 자원 등을 종합적으로 고려해야 한다. 그러나, 

DN T처럼 좀 더 세밀한 분석이 필요한 특정 아형에 대해서는 3색 

이상의 분석법이 권장된다. 

요  약

배경: CD4+ 조력림프구의 수치는 HIV 감염 환자의 진단과 치료에 

따른 모니터링에 있어서 가장 중요한 지표 중 하나로 유세포분석법

은 CD4+ 조력세포수를 측정하는 림프구아형검사의 표준법으로 

인식되고 있다. 본 연구에서는 HIV 감염 환자의 T 림프구아형 분

석을 위해 4색 분석법과 기존의 2색 분석법을 비교하고자 하였다.

방법: HIV 감염 환자 40명의 전혈을 대상으로 Cytomics FC500 장

비로 2색 분석법과 4색 분석법을 각각 이용하여 T 림프구아형 분

석을 동시에 실시하였다. 통계적 분석은 회귀분석, paired t-test와 

Table 1. Summary of statistical analyses comparing the 2-color and 4-color methods for the enumeration of T-lymphocyte subsets in the periph-
eral blood of HIV-infected patients

2-color method (mean±SD) 4-color method (mean±SD) P * r† Average difference‡ LoA§

T3 (%) 71.3±10.9 73.1±11.5 <0.001 0.964 1.8 -2.6, 6.1

T4 (%) 19.4±7.7 19.8±7.7 0.023 0.982 0.4 -1.6, 2.4
T4 (/μL) 402.1±198.9 409.3±200.2 0.031 0.990 7.2 -32.6, 46.9
T8 (%) 48.5±13.8 49.8±14.4 0.002 0.974 1.3 -3.4, 5.9
T8 (/μL) 1045.7±507.4 1067.5±508.9 0.001 0.995 21.8 -51.1, 94.6
T4/T8 0.48±0.33 0.48±0.32 0.664 0.996     0.00 -0.01, 0.01

DN T (%) 3.4±2.1 5.5±2.2 <0.001 0.814  0.7 -2.0, 3.3

*P value by paired t-test; †correlation coefficient; ‡calculated by (4 color method-2 color method); §calculated by (mean±1.96SD) of the differences.
Abbreviations: LoA, limit of agreement; DN T, CD3+CD4-CD8- double negative T cell.
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Bland-Altman plot을 사용하였다.

결과: T3 (%), T4 (%), T4 (/μL), T8 (%), T8 (/μL)와 DN T (%)는 두 

방법 간의 차이가 통계적으로 유의하였다. DN T (%)를 제외한 T3 

(%), T4 (%), T4 (/μL), T8 (%), T8 (/μL), T4/T8 비의 상관계수는 0.96 

이상으로 두 검사법 간에 밀접한 상관관계를 보였다. T4 (%)와 T8 

(%)의 두 방법 간 평균 차이는 각각 0.39% (LoA, -1.64~2.43)와 

1.26% (LoA, -3.37~5.89)이었다.

결론: AIDS 환자의 T 림프구아형 분석에 있어서 4색 분석법과 2색 

분석법이 통계적으로 유의한 차이를 보였으나, 결과 값의 차이가 

작고 두 방법 간 상관관계가 좋으므로 2색 분석 대신 4색 분석도 
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Fig. 2. Graphic representation of regression analyses (A, C, E, G, I) and Bland-Altman dif-
ference plots (B, D, F, H, J) between the 2-color and 4-color methods: percentage of T3 
cells (A, B), percentage of T4 cells (C, D), absolute T4 count (E, F), percentage of T8 cells (G, 
H), and absolute T8 count (I, J). The horizontal dotted lines indicate ±2SD.
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사용이 가능하겠다. 또한 DN T (%)의 경우 2색 분석법에서 실제보

다 더 낮게 측정됨을 확인하였다. 각 검사실의 정책과 여건에 따라 

4색 분석 혹은 2색 분석을 선택 가능하지만 DN T를 포함한 일부 

특정 아형 분석을 위해서는 4색 분석법이 권장된다.
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